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ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

 Στις 9/10 στη θέση Πρώην Δημαρχείο Χερσονήσου σε αντικατάσταση του σταθμού 

μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 9/10 στη θέση Νηπιαγωγείο Μισσιρίων Ρεθύμνου σε αντικατάσταση του σταθμού 

μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 9/10 στη θέση Δημαρχείο Αποκορώνου Χανίων σε αντικατάσταση του σταθμού 

μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 9/10 στη θέση ΚΕΣΑΝ σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε 

βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 9/10 στη θέση Κτήριο Δημαρχείου Σφακίων σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης 
που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 10/10 στη θέση Διοικητήριο Δήμου Κασσάνδρας σε αντικατάσταση του σταθμού 

μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 19/10 στη θέση 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό ΕΛΕΠΑΠ σε αντικατάσταση του 
σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος 

σταθμός. 

 Στις 19/10 αποκαταστάθηκε η βλάβη του σταθμού μέτρησης στη θέση Δημαρχείο 

Ζωγράφου (Συχνοεπιλεκτικός). 

 Στις 23/10 στη θέση Συνεδριακό κέντρο Σαπών σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης 

που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 23/10 στη θέση 5ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς σε αντικατάσταση του σταθμού 
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 25/10 στη θέση Παλαιό Δημαρχείο Δράμας σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης 
που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

 Στις 29/10 στη θέση Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας σε αντικατάσταση 
του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος 

σταθμός. 

 Στις 31/10 στη θέση Δημαρχιακό Κατάστημα Πειραιώς σε αντικατάσταση του σταθμού 
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 

Στις 2/10 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν 
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις: 

 Δημοτικό Κατάστημα Χαλκηδόνας 

 Δημοτικό Δίκτυο Ελέγχου Ατμoσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων / 
Σταθμός Παπαρρηγοπούλου (Κτίριο πρώην Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και 

Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων) 
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 102o & 121o Δημοτικά Σχολεία Δ. Αθηναίων 

Στις 3/10 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν 
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις: 

 Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης 

 1o Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας 

 2o Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας 

 Πρώην Δημαρχείο Πυλαίας 

Στις 11/10 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που 
βρίσκονταν εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις: 

 Δημοτικό κατάστημα Βέλου 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μεγαρέων 

 Πολυιατρείο Αγίων Θεοδώρων 

 Κτίριο "Κουλούκη" 

Στις 18/10 απεγκαταστάθηκε και στάλθηκε για διακρίβωση ο σταθμός μέτρησης που βρισκόταν 
εγκατεστημένος στην κάτωθι θέση: 

 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ. Αθηναίων 

Στις 25/10 απεγκαταστάθηκε και στάλθηκε για διακρίβωση ο σταθμός μέτρησης που βρισκόταν 
εγκατεστημένος στην κάτωθι θέση: 

 25ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Ιλίου 

Στις 31/10 απεγκαταστάθηκε και στάλθηκε για διακρίβωση ο σταθμός μέτρησης που βρισκόταν 
εγκατεστημένος στην κάτωθι θέση: 

 Δημαρχείο Περάματος 

Οι εν λόγω σταθμοί θα επανατοποθετηθούν, όταν περατωθεί επιτυχώς η διαδικασία διακρίβωσής 
τους. 

 
 

Η Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου ΕΠΗΠ 


